
LCD-display

+/- knoppen

Aan- uitknop

Test poort

Gegevens poort

Batterijklep

Teststrip ontgrendelingsknop

De testresultaten, pictogrammen en berichten 
worden hier weergegeven.

Bekijk de resultaten van de testen die in het  
verleden afgenomen zijn.

Selecteer of u vóór of ná het eten test.

Verander de datum, tijd en andere instellingen.

Schakel de meter aan en uit.

U komt bij de instellingen als u de aan- en  
uitknop drie seconden indrukt.

Verwijder alle testresultaten in de  
herinneringsfunctie.

Plaats de GlucoDr auto teststrip in de meter om te testen.

De meter gaat automatisch aan als u de strip in de  
meter plaatst.

De meter geeft automatisch de code weer.

Stuur uw testresultaten  
naar de computer.



Plaats de GlucoDr auto teststrip

Het bloed testen

Resultaat

Plaats de teststrip in de meter, de meter gaat dan automatisch 
aan. Wanneer de meter aan is zullen de pictogrammen van de 
teststrip, bloedhoeveelheid en de code in beeld verschijnen.

De druppel bloed dient u tegen de gele zijkant van de teststrip 
te houden. Het bloed zal dan opgezogen worden door te 
teststrip, de meter geeft aan of er al voldoende bloed is 
opgenomen door de teststrip. Wanneer de meter niet op tijd 
voldoende bloed heeft opgenomen zal de meter gaan piepen. 
Voordat de piep afgaat zal de meter eerst aftellen.

Nadat de meter afgeteld heeft van 5 tot 1 zal het testresultaat 
in beeld komen. Als u de reststrip verwijderd zal alleen het 
testresultaat automatisch opgeslagen worden in het geheugen 
van de meter. Om het tijdstip van testen (voor of na het eten) 
ook op te slaan moet u zowel de + als de – button ingedrukt 
houden vóór het verwijderen van de teststrip.


